Instrucciones

HANDcure

Traduccién del manual de instrucciones original

Estas instrucciones de uso se han de guardar permanente-mente en el lugar de empleo del
dispositivo y las tiene que leer el personal de servicio.
Se han de respetar todas las indicaciones de seguridad y de peligro.
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Declaracion de Conformidad CE/UE

Declaracion de Conformidad CE/UE

El fabricante

IST METZ GmbH & Co. KG
LauterstralRe 14-18
D-72622 Nurtingen

Declara que el disefio de:
Tipo de dispositivo: HANDcure
del lote: 62114172

Cumple con las siguientes directivas europeas y normas armonizadas.

Directivas CE/UE de ramo:

2014/30/UE  Directiva de compatibilidad electromagnética

2015/35/UE  Directiva sobre el suministro de equipos eléctricos para su uso dentro de ciertos
limites de voltaje en el mercado

2011/65/UE  Directiva sobre la restriccion del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos
eléctricos y electrénicos.

Normas aplicadas armonizadas:
EN 60335-1 + AC + A11 + A13

EN 62233 + AC

EN 55014-1, EN 55014-2

IEC/EN 62471

Persona autorizada para reunir la documentacion técnica:
Fabian Dorre, Lauterstralle 14-18, 72622 Nirtingen

Nurtingen, 2023/09/01
Tim Sterbak,
Gerente
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Definicion de sefales

Definicion de seiales

Stop (Stop Peligro). Esta sefial avisa de peligros de

muerte / peligros de sufrir graves lesiones para personas.
Se ha de respetar obligatoriamente.

que de no observarse puede provocar grandes dafios

materiales. Estas advertencias de seguridad deberan
observarse necesariamente.

r Atencién (Aviso). Este simbolo advierte de una informacion

Advertencia. Este simbolo advierte de una informacion que
contiene datos importantes respecto al empleo.
La no observacion puede dar lugar a una averia.

5 N° de pagina

Garantia

Garantia La garantia del fabricante expira en caso de uso inadecuado y

modificaciones no autorizadas de HANDcure o componentes
6:? suministrados.
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Seguridad

1 SEGURIDAD

Indicaciones de sequridad

E

1.1 Luz UV
Peligro

Luz reflejada
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Lea cuidadosamente todas las indicaciones de seguridad e
instrucciones. La falta de cumplimiento de estas indicaciones
de seguridad e instrucciones puede ocasionar descargas
eléctricas, incendios o lesiones graves.

Utilice HANDcure con los accesorios conforme a estas
instrucciones.

La luz UV que emite HANDcure comporta riesgos.

No mire nunca la fuente de luz, ya que puede causar dafnos
irreversibles en los ojos. No dirija nunca la fuente de luz
directamente a personas o animales.

Para evitar una emision de luz incontrolada, debe colocarse
la cinta de seguridad alrededor de la mufieca.

Lleve siempre el equipo de proteccién adjunto (guantes y
gafas). Se recomienda utilizar ropa de manga larga.

Las personas sin equipo de proteccién deben mantener una
distancia de seguridad de 4 m hasta la fuente de luz durante

el funcionamiento.

Para evitar riesgos debido a la luz UV reflejada, debe
mantenerse una distancia de, como minimo, 750 mm entre
la piel desprotegida y el objeto tratado con radiacion.
Ademas, el objeto que va a radiarse debe colocarse sobre
una superficie oscura y mate.




Seguridad

1.2 Operacion de acuerdo con el uso previsto

Requisito
Usuarios
Usuarios

@
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El funcionamiento del equipo conforme a lo previsto implica
qgue se tengan en cuenta las instrucciones de manejo y
mantenimiento, asi como las indicaciones de seguridad
técnica alli contenidas, y que HANDcure solo se utilice en
un estado de funcionamiento seguro.

Todo uso que trascienda lo especificado se considerara un
uso incorrecto.

El fabricante no asumira ninguna responsabilidad por

los dafnos y peligros para la integridad fisica y la vida
resultantes de ello.

Solo el personal profesional formado e instruido puede
poner en funcionamiento el equipo.

No permita utilizar HANDcure a personas que no estén
familiarizadas con el equipo o no hayan leido estas

instrucciones.

Conserve el equipo fuera del alcance de los nifos.

Solo el personal profesional formado e instruido puede
poner en funcionamiento el equipo.

No permita utilizar HANDcure a personas que no estén
familiarizadas con el equipo o no hayan leido estas

instrucciones.

Conserve el equipo fuera del alcance de los nifios.




Seguridad

1.3 Uso inappropriato

Abuso del producto

A

Transformaciones

Piezas de recambio

Reparaciones
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HANDcure se aplica en el sector del curado y la deteccion
mediante luz UVA de onda larga. Aqui se incluye la
reticulacién de adhesivos UV, la reticulacion de compuestos
de relleno y resinas que se curan mediante UV, la
deteccion e inspeccion de las propiedades del material y la
contaminacion de particulas.

El equipo solo puede utilizarse en el ambito de uso
especificado.

Si HANDcure se utiliza de otra forma, el fabricante no
asumira ninguna responsabilidad. El usuario actua bajo su
propia cuenta y riesgo.

Se considera que existe un uso indebido si el equipo, p. €j.,
se utiliza para broncearse o como luz ambiental.

Por motivos de seguridad esta prohibido realizar
modificaciones por cuenta propia en HANDcure.

El equipo debe enviarse de vuelta al fabricante para su
reparacion.

No conecte el equipo si faltan piezas del mismo o estan
defectuosas.

Pongase siempre en contacto directamente con IST METZ
GmbH & Co. KG.

Si personas no autorizadas realizan trabajos de reparacion
en este equipo, el riesgo de peligro aumenta y, de esta
forma, se extingue el derecho a garantia y responsabilidad.
De esta forma se extingue el derecho a garantia 'y
responsabilidad por parte de IST METZ GmbH & Co. KG.




Seguridad 1

1.4 Indicaciones de sequridad

Cristal frontal Si HANDcure se pone en funcionamiento sin tener la cinta
de seguridad alrededor de la mufeca, el cristal frontal
puede romperse y haber riesgo de cortes en caso de caida
accidental.

No poner el equipo en funcionamiento sin cristal o con uno
defectuoso.

Riesgo de quemaduras Tanto el cristal frontal como el marco de plastico se calientan
debido a la radiacion UV en funcién de lo que dure la
exposicion. Por ello no debe tocarse nunca directamente el
cristal frontal ni su entorno inmediato.

Para evitar el sobrecalentamiento del cristal frontal, este debe
mantenerse limpio. La limpieza se efectia con un pafo que no
deje pelusas y alcohol puro

Condiciones ambientales No trabaje con liquidos, gases ni polvos inflamables en
entornos potencialmente explosivos. El equipo puede generar
chispas que, a su vez, pueden inflamar el polvo o los vapores.

Mantenga HANDcure alejado del calor y el fuego.

No utilice ni almacene el equipo bajo la lluvia o en lugares con

un alto grado de humedad del aire. Utilice el aparato solo en
condiciones climaticas moderadas.

Debe respetarse el entorno de almacenamiento prescrito
con una humedad relativa del aire de entre el 45y el 85 % y
una temperatura de entre -20 °C y +35 °C. Si el producto se
transporta de una sala fria a una caliente, puede generarse
agua condensada.

Funcionamiento Existe la posibilidad de fijar HANDcure a un soporte o
estacionario dispositivo mediante dos roscas laterales.
Si esto fuera necesario por motivos de aplicacion técnica, el
equipo debe estar fijado y apantallado de forma segura.

Parada Desconecte siempre HANDcure y retire la bateria cuando el
equipo no se utilice.
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Seguridad

1

Bateria

1.4 Simbolos
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Cargue las baterias Unicamente con el cargador adjunto. En
caso de inobservancia existe peligro de incendio.

Utilice solo las baterias previstas para ello. En caso de
inobservancia existe peligro de lesiones.

En general, debe tenerse en cuenta:

* iProteger las baterias frente a la humedad!

* iNo utilizar ninguna bateria defectuosa o deformada!

* iNo abrir las baterias!

* iNo cortocircuitar los contactos de las baterias!

* iNo exponer al fuego las baterias!

* iDe las baterias de iones de litio defectuosas puede salir
un liquido acido inflamable!

En caso de contaminacion de la piel con liquido de bateria
esta debe enjuagarse con agua abundante. Si penetra en
los ojos liquido de bateria, es necesario enjuagarlos con
agua limpia. A continuacion, jacuda inmediatamente a recibir
tratamiento médico!

Advertencia sobre la radiacion UV

La exposicion puede ocasionar la irritacion de los ojos y la
piel. Queda prohibido el uso para fines generales. Deben
utilizarse los apantallamientos adecuados.

HANDcure se ha clasificado en la categoria de riesgo 3 segun
la norma EN62471.

Equipo de protecciéon necesario

Evitar siempre cualquier contacto visual con el LED encendido.
Deben llevarse puestas tanto las gafas como los guantes de
proteccion que se adjuntan con HANDcure.



Descripcion de la tecnica UV

2 DESCRIPCION DE LA TECNICA UV

2.1 Proceso del secado UV

Principio

2.2 Radiacion UV

Radiacion electromagnética

Generacioén de radiacion UV
mediante LED UV

Peligro debido a la radiacion
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La reticulacién UV es un proceso quimico. Mediante el efecto
de la luz UV se reticulan los componentes aglutinantes
liquidos.

Se habla de polimerizacién y, por tanto, de curado.

La luz visible con longitudes de onda de entre 380 nm 'y

780 nm supone solo una pequefia parte de las posibles
radiaciones electromagnéticas. La luz con longitudes de onda
superiores a 380 nm se percibe como azul hasta violeta. Si las
longitudes de onda se encuentran en un rango ultravioleta aun
menor, el ojo humano ya no puede percibir la radiacion.

Los LED se basan en conexiones de semiconductores que
transforman la corriente directamente en luz. Si fluye corriente
por un LED en la direccion de paso, este emite energia en
forma de luz. Cada LED solo puede emitir luz de un rango
espectral muy limitado y este depende del material que se
utilice para el componente semiconductor. Los sistemas LED
tipicos trabajan en un rango de longitud de onda a partir de
365 nm.

La radiacién UV natural produce un modificacién de las
células de la piel (bronceado) hasta la quemadura solar.

No obstante, la radiacion UV generada artificialmente es
considerablemente mas intensa que la radiacion solar sobre la
Tierra, de forma que, sobre todo, existe peligro para los ojos,
los labios y la piel.

Los rayos UVA puede ocasionar la irritacion de las mucosas

sensibles de los ojos y, en determinadas circunstancias,
también irritaciones de la piel.
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Instalaciones adicionales

3 PUESTA EN SERVICIO

Pantalla con panel de manejo

Cristal frontale

Rosca de fijacion (a ambos lados)
Interruptor de conexién/desconexion on/off
Bateria

Fijacidon de la cinta para la mano

Teclas de flecha arriba/abajo

Tecla ok

®O0OeO0®e o
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Instalaciones adicionales

3.1 Encender

HANDcure

WARNING!
Radiation
use
caution!

®

/\ V4 ok

HAN@@W@

N

3.2 Desconexion

HAN@@W@

A ®

/\ V4 ok
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Introducir la bateria hasta que encastre

En la pantalla aparece una indicacion de advertencia:
WARNING! - Radiation, use caution!

iDeben utilizarse gafas y guantes!

Confirmar la indicacién de advertencia con la tecla ok.

Se muestran las siguientes variables:
= Set Time (Tiempo de exposicién) en min
» Capacidad de la bateria en %
= Temperatura LED en °C

Ajustar el tiempo de exposicion:
Accionar las teclas de flecha arriba/abajo
=  Funcionamiento por pulsacién en pasos de 1 s.
= Mantener pulsado:
= en pasos de 1 s de 0 a 2 minutos
= en pasos de 10 s de 2 a 10 minutos
= en pasos de 1 min a partir de 10 minutos

Iniciar la exposicion:

Interruptor de conexién/desconexion del tiempo de
exposicion ajustado.

HANDcure se apaga automaticamente una vez transcurrido
el tiempo de radiacion ajustado.

La fase de exposicion se inicia tras 3 impulsos de
advertencia breves.

Con el interruptor de conexién/desconexion puede
interrumpirse la exposicion en cualquier momento.
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Instalaciones adicionales

3.3 Mensajes de fallo

HANDeure

ERROR!!

Bat Er
Temp o
NTC o

AR

®

ok

3.4 Limpieza

3.5 Reciclaje

Reciclaje

Eliminacion
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Los mensajes de fallo se muestran en ERROR.
= Capacidad de bateria insuficiente
» Temperatura de los LED excesiva (90 °C)
= Fallo en la medicién de temperatura

Cuando el fallo desaparece, el mensaje puede confirmarse
con una pulsacion larga de la tecla ok

Comprobar si el cristal frontal esta sucio antes de utilizar el
equipo y, si es necesario, limpiarlo con un pafo que no deje
pelusas y alcohol.

Antes de la limpieza debe retirarse la bateria de HANDcure.
No limpiar el equipo con detergentes agresivos.

Antes de colocar la bateria, los contactos y el cristal frontal
deben estar secos.

El equipo, los accesorios y el embalaje deben llevarse a un
centro de reutilizacion o reciclaje respetuosos con el medio
ambiente.

iNo deseche las herramientas electronicas con la basura
doméstical

De acuerdo con la Directiva europea 2002/96/CE

sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos las
herramientas electrénicas usadas deben recopilarse por
separado y llevarse a un centro de reutilizacién respetuoso
con el medio ambiente.

Antes de desecharla, descargar la bateria en la herramienta

electrénica. Asegurar los contactos frente a cortocircuito (p.
ej., aislarlos con cinta adhesiva).
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Instalaciones adicionales

3.6 Reciclaje y eliminacion

Reciclaje

Eliminacion
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El equipo, los accesorios y el embalaje deben entregarse a
un centro de reutilizacion o reciclaje respetuosos con el medio
ambiente.

Directiva CE relativa a las maquinas 2002/96/EG

En ningun caso debe desecharse la lampara con la basura
doméstica.

Deseche el aparato unicamente a través de un centro

de gestion de residuos municipal o autorizado. A este
respecto debe respetarse la normativa actual aplicable. En
caso de duda, solicite informacion sobre las opciones de
eliminacion adecuada y respetuosa con el medio ambiente al
ayuntamiento o a la administracion municipal.

Baterias

De acuerdo con la normativa sobre baterias, usted, como
usuario final, esta legalmente obligado a devolver todas las
baterias usadas. La legislacion prohibe desecharlas con

la basura doméstica normal. La mayoria de las baterias

ya incorporan el simbolo correspondiente para recordarle
dicha normativa. Junto a dicho simbolo suele aparecer la
indicacion del metal pesado que contienen. Estos metales
pesados requieren una eliminacion respetuosa con el medio
ambiente, por lo que todo consumidor esta obligado por ley a
entregar las baterias y acumuladores en el punto de recogida
correspondiente de su ciudad o municipio o en un punto

de venta. En caso de duda, solicite informacién sobre las
opciones de eliminacién adecuada y respetuosa con el medio
ambiente al ayuntamiento o a la administracion municipal.
También puede enviarnos las baterias usadas (con franqueo
suficiente). Nosotros nos encargaremos de eliminarlas
adecuadamente. Devuelva las pilas y baterias recargables
s6lo cuando estén descargadas.
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Dati tecnici

4 DATI TECNICI
4.2 HANDcure

4.1 Accessori
Caricabatteria

Batteria

Tensién de servicio:

Consumo de potencia:

Rango espectral (estandar):
Rango espectral (opcional):
Rango espectral (opcional):
Angulo de apertura:

Temperatura de servicio:
Temperatura de almacenamiento:
Peso:

Fuente de alimentacion UE:
Fuente de alimentacion USA:
Consumo de potencia:

Output:

Temperatura de funcionamiento:

Capacidad Tiempo de actividad

2,0 Ah 65 min
4,0 Ah 130 min
5,2 Ah 170 min

15—18 VDC

30 W
365—415nm £ 5 nm
395 nm £ 5 nm

385 nm £ 5 nm

~90°
-10°C—+38 °C
-20°C—+35°C

1 kg [2 Ah] — 1,25 kg [5,2 Ah]

220 —240V /50 Hz / 60 Hz
115 VAC / 60 Hz

85 W
12—-42VDC
0°C—+50°C

Tiempo de carga Tiempo de carga rapida*

40 min 40 min
80 min 35 min
100 min 45 min

* Valores para el cargador rapido opcional
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